高效液相色谱仪使用须知
1、对实验人员的要求：
进入实验室前，需进行实验室安全培训，明确实验风险和仪器使用注意事项；实验人员需注意着装，穿长裤、包住脚趾的鞋子和实验室工作服；实验室只允许相关实验人员1-2人进入，与实验无关人员禁止进入；不允许实验人员私自使用实验室内的检测设备。禁止在实验区域内从事与实验无关的事宜如饮食，大声喧哗等。
[bookmark: _GoBack]实验完毕后，请及时填写仪器使用记录，整理好实验用品，将实验台面及地面清理干净，实验废液分类装入废液桶。
2、需自备物品：实验用相关试剂及器皿，可自备色谱柱，需中心提供的实验物品请提前说明。
3、实验注意事项
（1）色谱实验用试剂需色谱纯，流动相和样品均需经0.45µm过滤。
（2）每日实验完毕后，需对系统进行冲洗，具体冲洗剂选择及冲洗时间根据实验情况具体选择。
（3）蒸发光散射检测器为低温型，温度范围为0-85℃，请根据实验需要选择。
（4）实验期间注意室内通风。
