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1、对实验人员的要求：进入本实验室须提前准备、佩戴好活性炭口罩，穿长裤、包住脚趾的鞋子和实验室工作服，实验室只允许相关实验人员1-2人进入，与实验无关人员禁止进入。未经培训的任何人不得私自上机。禁止在实验区域内从事与实验无关的事宜如饮食，大声喧哗等。实验完成检测后须将实验台面及地面清理干净，医疗垃圾和生活垃圾分类带走。
2、需自备的实验用品：上机实验时须自备麻醉剂，脱毛膏，医用耦合剂、3M医用胶带等。有特殊需要可申请借用常规器械，使用完毕须清点数目，及时清洗并擦干。
3、实验注意事项
（1）观察部位须剃毛，剃毛主要使用脱毛膏（不建议刀片刮毛形成疤痕）和小动物剃毛器。
（2）禁食12h 
实验前一天对小鼠进行禁食，麻醉前3h限制饮水。
（3）麻醉方式：气体麻醉（异氟烷）
（4） 禁止使用乙醇和有机溶剂清洗设备以免损坏探头和电极。
（5）请自备空白U盘，每次实验后及时拷走数据，未经许可禁止拷贝他人数据。
